A E P
FAEP
1,3-8 ms

MAEP
15-50 ms

SAEP
50-250 ms

P 300
250-400 ms

I

N. cochlearis

II

Ncl. cochlearis

III-V
Corpus trapezoideum, Ncl. olivaris, lemniscus lateralis, 


Colliculi inf.

VI VII
keine klin. Relevanz, inkonstant

MAEP
corpus geniculatum laterale, Hörstrahlung, primär 


akustischer cortex (41, 43)

SAEP
sekundär und tertiäre Assoziationsfelder

F A E P
1. Technik
Reizung
-Click (500-7000 Hz)


elektrischer Rechteckimpuls von 0.05-0,25 ms Dauer

-Reizstärke von ca. 70 dB (SPL = sound pressure level)

-monaurale Stimulation, binaurale oder monaurale Ableitung

-Impedanz max. 10-15 kΩ (optimal um 5  kΩ)

Filter 300 - 3000 Hz

Averaging von 2000 Reizantworten

Ableitung:
-differente Elektrode A1 und A2, indifferente Cz
2 fache Durchführung

Artefaktunterdrückung (smoothing)

Ruhe, bequeme Lagerung

Aufzeichnung:
-Verstärkung: 50-100 µV/Div

-Kippgeschwindigkeit: 10 ms/Div

2. Normwerte
Latenzen (annäherungsweise)

I

bis 2,0 ms

II

bis 3,0 ms

III

bis 4,0 ms

IV

bis 5,0 ms

V

bis 6,0 ms

Interpeaklatenzen (annäherungsweise)

I - III
~ 2,0 ms
(> 2,5 ms path.)

III - V
~ 2,0 ms
(> 2,5 ms path.)

I - V

~ 4,0 ms
(> 5,0 ms path.)

M A E P
No
8 - 14



Po
10 - 13

Na
16 - 30



Pa
30 - 45

Nb
40 - 60



(Pb
55 - 80) in [ms]

Filter:

5 - 1500 Hz

Anwendung:
Narkoseüberwachung

S A E P
Reiz:
Ton von größer 1000 Hz, Dauer 50 ms, 50 - 100 Reize 


ausreichend

N1

100 ms

P2

150 ms

P300
250 - 400 ms (endogenes Potential)

