V E P
-Raum konstant dunkel - Entspannung

-Ausgleich von Refraktionsanomalien

-100 Reize - average

-Frequenzbereich 0,5 - 100 Hz

-Abdeckung je anderes Auge

-Fixierung Mittelpunkt

-Einstellung
-2,5µV/Div




-300ms Bereich

-Ableitung
-different Oz




-indifferent Fz




-Erde Ppo

-N2, P2 od. P100 bei 90 - 120 ms, N3
-pathologisch
-Latenz P2 > 2SD




-interoculäre Seitendifferenz > 8ms

-Amplitudenbewertung ist Kaffeesatzleserei -Seitendifferenz von >  
50%

